
Transfiera una gota de solución 
de control positivo o negativo al 
pocillo de la muestra.

Añade 2 gotas de tampon
e inicie el temporizador.
Espere a que la línea azul
cambie a roja.

15 minutos

Lea los resultados a los 15
minutos después de añadir el
tampon. No interpretar los
resultados pasados de 30 minutos.

2. Abra el control
positivo y uno de
de control negativo.

30μl de
agua
purificada

Pocillo de 
control
Negativo

1. Extraiga el pocillo de
control de la bolsa sellada
y utilícelo lo antes posible.

4. Aspire el líquido arriba 
y abajo de 5 a 10 veces 
para mezclar vigorosamente

Negative 
Control

Positive 
Control Pocillo de 

control
Negativo

5. Transfiera todo el líquido
mezclado de control negativo 
al pocillo de control positivo.

6. Aspire el líquido arriba 
y abajo de 5 a 10 veces 
para mezclar vigorosamente 
y espere para utilizarlo.

Pocillo de
controlPositivo

Pocillo de
control

Negativo

Pocillo de
control
Positivo

1. Extraiga el pocillo de control 
negativo de la bolsa sellada y 
utilícelo lo antes posible

4. Aspire el líquido arriba y abajo
de 5 a 10 veces para mezclar 
vigorosamente y espere para utilizarlo

Aspire la solución de control 
positivo o negativo por encima 
de la línea de relleno.

Extraiga el dispositivo de 
prueba de la bolsa sellada y 
utilícelo lo antes posible

2. Abra uno de
control negativo

Para Control Positivo

Para Control Negativo

Instrucciones de Referencia Rápida de Control COVID-19 IgG/IgM

2.Limpie el lugar de punción
con la gasa impreganada en
alcohol proporcionada

3.Retire el capuchón.Presione
la lanceta de seguridad firmemente 
contra el lugar de punción

4. Aspire la muestra por
encima de la línea de relleno

1 2 3

Instrucciones de Referencia Rápida para el Uso Adecuado
de Dispositivo de Prueba Rápida COVID-19 IgG/IgM
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Para control positivo

Para control negativo

Antes de empezar
-Consulte el prospecto incluido
para mas informacion

-Lea todas las instrucciones
de Referencia Rápida antes
de empezar la prueba

-Coloque los componentes
de  la prueba que figuran a
continuación, a temperatura 
ambiente antes de empezar

Distribuido por Carolina Liquid Chemistries Corp. (877）722-8910
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5.Transfiera 1 gota de la muestra 
en el pocillo de la prueba. Añadir 
más o menos gotas de muestra 
puede causar resultados incorrectos.

6. Añade 2 gotas de tampon e inicie 
el temporizador. Añadir 1 gota de 
tampon o añadir más de 4 puede dar 
lugar a resultados erróneos. Espere 
a que la línea azul cambie a roja.

15 minutos

6 7
2 gotas de tampon

7. Lea los resultados a los 15 
minutos después de añadir el 
tampon. No interpretar los 
resultados pasados de 30 
minutos.
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Esta Prueba no ha sido autorizada ni aprobada por la FDA. Esta Prueba ha sido autorizada por la FDA con una EUA para su uso por laboratorios certificados. 
Es una prueba para utilizar en atención y solo para muestras de sangre entera por punción digital. El usuario debe estar entrenado en el procedimiento. 
Use vestimenta de protección adecuada para su seguridad al manipular muestras de pacientes.
Esta Prueba solo ha sido autorizada para la presencia de anticuerpos IgM e IgG contra el SARS-CoV-2, no para otros virus o patógenos. Esta prueba solo está 
autorizada mientras dure la declaracion que existen circunstancias que justifiquen la autorización de uso de emergencia de la prueba de diagnóstico in vitro para la 
detección y/o el diagnóstico del COVID-19 según la Sección 564(b) (1) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b) (1), 
a menos que la autorización sea cancelada o revocada antes.
Lea todas las Instrucciones de Referencia Rápida antes de realizar la prueba. Para asistencia técnica, por favor llame al (800) 618-5829.
Debe haber una línea azul en la zona de control (al lado de “C”) antes de realizar la prueba, deseche el dispositivo si no hay línea azul.
Debido al riesgo de falsos positivos, la confirmación de un resultado positivo se debe considerar utilizando una segunda prueba IgG or IgM diferente.

1. Extraiga el dispositivo de 
prueba de la bolsa sellada 
y utilícelo lo antes posible.

3. Añade 30μl de agua 
purificada en el pocillo de control 
negativo con una micropipeta.
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30μl de
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Pocillo de control
Negativo

3. Añade 30 μl de agua purificada 
en el pocillo de control negativo 
con una micropipeta. 

Solución de control
positivo o negativo
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